
ANÁLISES ESPECIFICAÇÕES RESULTADOS MÉTODOS

Densidade (g/cm³) - 25°C 1.240 - 1.280 1.254 ASTM D4052

Umidade (%) Máx. 15.00 9.11 ASTM E203

Cloretos (%) Máx. 7.00 1.99 Mohr

Glicerol (%) Mín. 80.00 84.09 Titrimetric

Cinzas (%) Máx. 7.00 3.62 ASTM D874

MONG (%) Máx. 5.00 3.18 ISO - 2464

pH 5.00 - 7.00 5.00 Potentiometer
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